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INTRODUZIONE 

 Numerosi studi hanno dimostrato il ruolo della sanificazione  ambientale come 
misura efficace per contenere la diffusione delle Infezioni Correlate all’Assistenza 
(ICA) 
 
 
 
 

 

 Le incubatrici neonatali sono state individuate come possibili reservoir di 
microrganismi potenzialmente implicati nella diffusione delle ICA. Inoltre, a causa 
dell’immaturità del sistema immunitario, i neonati sono particolarmente a rischio di 
contrarre ICA 
 
 
 

 



CONTENUTI 

 Studio di prevalenza con componente analitica (Settembre 2016-Marzo 2017) 
 

 Reparto: “Pediatria Neonatale”, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
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CONCLUSIONI 

 Il protocollo di disinfezione ha mostrato risultati soddisfacenti 
 
 

 
 
 
 La migliore sanificazione rilevata nei punti all’interno delle incubatrici è 

verosimilmente dovuta ad una maggiore attenzione degli operatori 
 
 

 
 
 

 L’implementazione di un monitoraggio costante è auspicabile al fine di verificare il 
rispetto del protocollo nel tempo, garantendo un ambiente sicuro per i neonati 
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